
 

 
 

SIATKOWA PROTEZA DO PRZEPUKLINY 

Instrukcja użycia 

 
OPIS PRODUKTU 
Proteza POLYMESH jest dzianinową strukturą wytworzoną z polipropylenu 

jednowłókowego. 
Produkowana jest w różnych rozmiarach. 
Ostrzeżenie: Przed zabiegiem należy konieczne przeprowadzić badanie i 

ocenę u pacjentów wrażliwych na ten materiał. 

 
WSKAZANIA 
POLYMESH wskazany jest w leczeniu przepukliny, wytrzewienia i 
wypadnięciach rektalnych, genitalnych i urologicznych. Może być stosowany 

przy przepuklinach pachwinowych, podudziowych i brzusznych. Może być 

użyty przy zastosowaniu technik laparoskopii lub laparotomii. 

 
PRZECIWWSKAZANIA 
Protezy POLYMESH są niewskazane: 
- u dorastających dzieci, gdzie zdolność samo formująca produktu 

POLYMESH  może okazać się niewystarczająca, 
- w przypadku ostrych lub przewlekłych, miejscowych lub 

ogólnoustrojowych infekcji, 
- przy poważnych wadach mięśniowych, neurologicznych lub żylnych, które 
mogą mieć wpływ na miejsce wykonywania zabiegu. 
- w przypadku towarzyszących chorób mogących naruszać funkcjonowanie 

implantu, 
- u kobiet w ciąży, 
- w przypadku uczulenia na polipropylen. 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- PRZED UŻYCIEM  należy przeczytać informacje i instrukcje zawarte w tej 
ulotce. 
- POLYMESH  musi być stosowany przez chirurgów posiadających 

kwalifikacje do przeprowadzania tego typu operacji. 
- Wybór rozmiaru POLYMESH pozwala na wystarczające pokrycie miejsca 

zabiegu aby uniknąć nawrotów. 
- Przy mocowaniu siatki zaleca się zastosowanie klamer lub nieabsorbujących 

szwów. 
- Należy unikać kontaktu POLYMESH z narządami wewnętrznymi aby 
uniknąć przylegania. 
- Należy stosować uważnie i przechowywać z dala od bezpośredniego światła 

słonecznego i  wilgoci. 
- Nie stosować po upłynięciu daty ważności. 
- Produkt musi być ostrożnie transportowany i przechowywany. 
- Nie należy kłaść ciężkich pudeł na produktach. 
- Należy przestrzegać instrukcji producenta i dostawcy oraz zwracać 

szczególną uwagę na weryfikacje wspomniane w niniejszej ulotce. 

 

 

KOMPLIKACJE 
W sposób nieograniczony mogą wystąpić następujące komplikacje powstałe 

na skutek stosowania POLYMESH: 
-  zapalenia 
-  infekcje 
- nawroty 
Adhezje w przypadku bezpośredniego kontaktu POLYMESH z narządami 

wewnętrznymi. 

 
CZYNNIKI MAJĄCE NEGATYWNY WPŁYW NA SUKCES 

IMPLANTACJI  
- Zły stan tkanek 
- Problemy ogólnoustrojowe lub metaboliczne 
- Choroby infekcyjne 
- Narkomania i/lub skłonność do nadużywania narkotyków, leków lub 

alkoholu. 
- Otyłość 
- Intensywna aktywność fizyczna, na przykład trenowanie sportu 

konkurencyjnego lub wytężona praca 

 
UWAGI PRZEDOPERACYJNE 
Diagnostyka przedoperacyjna dostarcza najważniejszych informacji 
dotyczących doboru implantu przez chirurga. Chirurg powinien posiadać 

dodatkowe implanty w razie gdyby potrzebne okazały się inne rozmiary lub 

gdyby wybrany implant nie mógł zostać użyty. Implant nie powinien być 
wyjmowany z opakowania aż do momentu określenia odpowiedniego 

rozmiaru. Implanty powinny być przechowywane w opakowaniu ochronnym 

dołączonym do każdego modelu i powinny być otwarte dopiero zaraz przed 
użyciem. Przed zastosowaniem należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało 

uszkodzone co naruszyłoby sterylność implantu. Implant powinien zostać 

wyjęty z opakowania po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury 
aseptycznej. Należy unikać kontaktu produktu z jakimkolwiek obiektem 

mogącym naruszyć jego powierzchnię. 
Przed użyciem należy sprawdzić, czy implant nie posiada żadnych możliwych 
uszkodzeń. 

 
UWAGA: Pod żadnym warunkiem nie wolno ponownie zastosować 

produktu, który został już implantowany. Implant powinien zostać 

zastosowany przez chirurga posiadającego odpowiednie przeszkolenie i 
wymagane doświadczenie w chirurgii przewodu pokarmowego. Implanty 

pakowane są oddzielnie w pudełkach zabezpieczonych sterylnie (Sterylizacja 

Tlenkiem Etylenu). Etykieta zawiera piktogramy z następującymi 
zaleceniami. 
Pod żadnym warunkiem produkt ten nie może być ponownie sterylizowany. 

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za ponowną 
sterylizację produktu przez nabywcę. 

 
WAŻNE: Szacując, że implantacja tej protezy wzmacniającej ścianki jest 

najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla pacjenta i nie wykazuje on żadnego 

z wyżej wymienionych przeciwwskazań, ważne jest aby poinformować go o 
wpływie jaki mogą mieć te przeciwwskazania na powodzenie operacji. Zaleca 

się, aby zapewnić pacjentowi informacje dotyczące możliwych do podjęcia 

środków redukujących skutki tych przeciwwskazań. 
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