Stronie Śląskie, dnia 10.09.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy)” ZP.231.7/2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:
Pakiet nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:
a) poziom szczelności AQL 1,5;
(jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich, tym samym powodując brak możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu);
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.
Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (32 substancji cytostatycznych).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poziomu szczelności rękawic, wymagany poziom szczelności to AQL1.0
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poziomu szczelności rękawic, wymagany poziom szczelności to AQL1.0. Zamawiający dopuszcza rękawice medyczne zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w opakowaniach po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.



Z poważaniem

