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Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0271/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą i montażem wagi wozowej do jednostki UWM w Olsztynie 
	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane w przedmiocie zamówienia*)
	Producent, 

nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	Ilość

(sztuk)
	Wartość brutto

(PLN)

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Zestaw wagi wozowej z montażem
Waga wozowa:
· Zakres ważenia od maksymalnie 400 kg do minimum 60 ton
· Dokładność ważenia: minimum 20 kg

· Wymiary wagi: 18m x 3m (+- 5% wymiaru)
· Minimum 8 czujników tensometrycznych
· Minimum 2 kamery IP ze słupkami
· Czytnik kart (ważenie bezobsługowe)
· Minimum 2 punkty świateł regulujących ruch
· Wyświetlacz zewnętrzny wielkogabarytowy
· Skrzynka sterowania ze stali nierdzewnej
· Zasilanie: sieciowe 
· Program obsługi wagi równoważny z oprogramowaniem Waga Pro (z licencją na bezterminowe użytkowanie)
· Legalizacja – III klasa OIML zgodna z wymogami Głównego Urzędu Miar

Montaż:

· Rozbiórka starego fundamentu po zdemontowanej przez Zamawiającego wadze i uporządkowanie terenu – orientacyjne wymiary terenu do uporządkowania 19m x 4m. Głębokość zagłębienia fundamentu starej wagi wynosi ok 2 m.
Zdjęcia obecnej wagi:
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· Przygotowanie fundamentu pod dostarczaną wagę z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych z betonu co najmniej B50. Nowa waga ma być zagłębiona równo z gruntem i umożliwiać ruch pojazdów w poprzek wagi.
· Wymagane wykonanie odwodnienia (najbliższa studzienka odwadniająca ok 20-25 m)
· Instalacja zestawu wagi i konfiguracja oprogramowania. (Najbliższy punkt połączeniowy 230V znajduję się około 6 m. od wagi; Preferowane połączenie kablowe między wagą a komputerem na którym zainstalowany jest program wagowy; Odległość budynku biurowego, gdzie będzie zainstalowany program wagowy wynosi ok. 200-300 m.)
	
	
	1
	

	Minimalny okres gwarancji: 120 miesięcy od daty dostawy na prefabrykowane elementy wagi (pomosty wagi, fundamenty, podstawy pod czujniki, odwodnienie); gwarancja 12 miesięcy na pozostałe elementy wagi
Uwaga:

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                       .................., dnia …................. 

……………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i modelu oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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