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Olsztyn, dnia 11.12.2019r.

L.dz. ‘2 68 /{ ../2019/DZP

Do wszystkich Wykonawcow
Uczestniczqcych w postepowaniu

Dotyczy: postepowania nr 523/2019/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pt. ,Dostawa, wniesienie, montas; fabrycznie nowego zaawansowanego
symulatora urazowego 7 zestawem sterujgcym i zestawem wymiennych ran do Centrum
Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu
nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. ,,Program rozwojowy Wydziatu Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie” wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskie w ramach Europejskiego
Funduszu Spoltecznego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy
przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

Zamawiajacy wymaga, aby manekin zapewnial: ,Mozliwo$¢ zaktadania rurek nosowo-
gardtowych, ustno- gardlowych oraz nadglo$niowych metod udrazniania drég oddechowych”.
Ostatnia funkcja, czyli nadglo$niowe metody udrazniania, wymagaja zastosowania
zaawansowanego systemu udrazniania drég oddechowych, tzw ,,Advanced Airway Features”,
co moze znaczaco podnie§é wartosé oferowanego systemu. Prosimy o rozwazenie usuniecia lub
pozostawienie tego wymogu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy utrzymuje wskazany w OPZ wymog,.

Pytanie nr 2

Zamawiajacy wymaga, aby manekin zapewniat: ,,Mozliwo$¢é zdalnego sterowania czestosci tetna
oraz ci$nienia tetniczego krwi”. Funkcje te moga by¢ realizowane przez zewnetrzne symulatory,
tzw. ITTS-PMS (Patient Monitoring Suite). Sa to nakladane na manekina elementy symulujace
pomiar, dajace cyfrowa informacj¢ osobie szkolonej na manekinie o warto$ciach numerycznych
okreslonych parametrow. Jesli Zamawiajacy podtrzymuje wymog monitorowania NIBP (a takze
w konsekwencji EtCO2 i Sp02), wymagane bedzie zastosowanie w/w dodatkowego
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oprzyrzadowania, co moze znaczqco podnie$¢ cene oferowanego manekina. Zalaczamy opis
systemu PMS.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje ze wskazanego wyzej wymogu w OPZ.

Pytanie nr 3

Zamawiajacy wymaga, aby manekin zapewnial: ,,Dyskretne pod$wietlenie oczu symulatora nie
przeszkadzajace w prowadzeniu ¢wiczen w warunkach ograniczonego o$wietlenia.” Jest to
funkcja ktéra nie jest juz kontynuowana w manekinach urazowych, z uwagi na zbyt delikatny
uklad elektroniczny w stosunku do wymagan stawianych manekinom urazowym. Prosimy
o wykreslenie parametru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykre$la z OPZ wymog, by symulator posiadat w/w cechg.

Pytanie nr 4

Zamawiajacy wymaga, aby manekin zapewnial: ,Mozliwo$¢ odbarczenia odmy oplucnowej
w linii $rodkowo- obojczykowej w 2/3 miedzyzebrzu oraz w linii srodkowo-pachowej w 5/6
miedzyzebrzu”. Istnieje mozliwo$¢ skonfigurowania manekina aby w obu lokalizacjach mozliwe
bylo wykonanie procedury odbarczenia odmy, jednakze eliminuje to mozliwo$¢ wykonania
drenazu ophlucnej w linii $rodkowo pachowej. Prosimy o rozwazenie obu opcji i pozostawienie
obecnego wymogu lub zmiane na ,,Mozliwo$¢ odbarczenia odmy oplucnowej w linii srodkowo-
obojczykowej w 2/3 miedzyzebrzu oraz wykonanie drenazu optucnej w linii srodkowo-pachowe;
w 5/6 miedzyzebrzu”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy decyduje si¢ na zmiane zapisu w OPZ na: ,Mozliwos¢ odbarczenia odmy
optucnowej w linii $rodkowo- obojczykowej w 2/3 migdzyzebrzu oraz wykonanie drenazu
optucnej w linii Srodkowo-pachowej w 5/6 migdzyzebrzu”.

Pytanie nr 5

Zamawiajacy wymaga, aby manekin zapewnial: ,,Symulacja trzeszczenia kosci”. Jest to funkcja
realizowana wylacznie w obrebie koficzyny goérej z funkcja ztamania zamknigtego. Na wstepie
OPZ Zamawiajacy opisal konfiguracje konczyn, jednak nie znajduje si¢ tam wymog
zastosowania koficzyny ze zlamaniem zamknigtym. Prosimy o usunigcie tego wymogu lub
zmiane konfiguracji koficzyn manekina, co bedzie si¢ wiazalo ze wzrostem ceny oferowanego
systemu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wymog obecnosci koniczyny z funkcja zlamania otwartego znajduje
sic w OPZ - ,Dodatkowe wymagane elementy wymienne do zaawansowanego symulatora
urazowego:
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v Koficzyna gérma lewa bez uszkodzen — 1 sztuka.
v Koficzyna dolna prawa bez uszkodzen — 1 sztuka.
v Rami¢ prawe ze ztamaniem zamknietym — 1 sztuka”.

Sporzqdzita:
dr inz. Ewa Kowalska
Barbara Drozd
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