
 

 

                Bytom, dnia 27.09.2023 r.  

DZP – 32/2023 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. Dostawa wyrobów medycznych do aparatów  do ciągłej terapii 

nerkozastępczej, diatermii oraz zabiegów operacyjnych 

 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące 

przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego 

zamieszczamy poniżej. 

 

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 3 poz. 13 

Do jakiego typu gniazda sonda ma być przeznaczona: okrągłego czy płaskiego? 

Odp.: Zamawiający wymaga sondę do gniazda płaskiego. 

 

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 3 poz. 13 

Czy Zamawiający wymaga jednorazową czy wielorazową sondę argonową? 

Odp.: Zamawiający wymaga sondę jednorazową. 

 

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2 

Czy zamawiający dopuści do postępowania uchwyty dla których istnieje możliwość dostawy tylko i 

wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 25 szt. ? W 1 opakowaniu znajduje się 25szt. pojedynczo 

zapakowanych uchwytów monopolarnych, jednakże dla zachowania jałowości produktu, podczas 

dostawy i zgodnie z obowiązującymi normami wykonawca nie może rozpakowywać opakowania 

zbiorczego.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2 

Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę jednorazową dzieloną dla dorosłych o łącznej 

powierzchni 108cm2 na którą składają się niepodzielone połówki oraz dodatkowa powierzchnia nie 

połączona z połówkami zapewniająca równomierne rozchodzenie prądu po połówkach zapewniając 

dzięki temu optymalne bezpieczeństwo pacjentowi. Podane elektrody są dostarczane w opakowaniach 

zbiorczych po 50 szt. (w 1 opakowaniu jest 10 paczek pakowanych po 5szt.)  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3 poz. 3, 4 

Pytanie nr 3 do pozycji nr 3,4 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrody dla których istnieje 

możliwość dostawy tylko i wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. ? ( w 1 opakowaniu jest 10 

paczek pakowanych po 5szt.)  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 



 

 

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3 poz. 13 

Czy zamawiający dopuści do postępowania czyściki dla których istnieje możliwość dostawy tylko i 

wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. ? w 1 opakowaniu znajduje się100 szt. Pojedynczo 

zapakowanych czyścików, jednakże dla zachowania jałowości produktu, podczas dostawy i zgodnie z 

obowiązującymi normami wykonawca nie może rozpakowywać opakowania zbiorczego.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 3 poz. 14 

Czy zamawiający dopuści do postępowania kabel bipolarny 4m? pozostałe zapisy zgodne z SWZ.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3 poz. 15 

Czy zamawiający dopuści do postępowania uchwyt monopolarny z elektrodą igłową oraz kablem 

przyłączeniowym dł 3m ? Uchwyt średnicą pasuje do wszystkich zaproponowanych w pozostałych 

punktach elektro monopolarnych czy to wielorazowych czy też sterylnych.  

 

 
 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 3 poz. 15 

Czy zamawiający dopuści do postępowania uchwyty dla których istnieje możliwość dostawy tylko i 

wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 25 szt. ? w 1 opakowaniu znajduje się 25szt. pojedynczo 

zapakowanych uchwytów monopolarnych, jednakże dla zachowania jałowości produktu, podczas 

dostawy i zgodnie z obowiązującymi normami wykonawca nie może rozpakowywać opakowania 

zbiorczego.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 3 poz. 16 

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający miał na myśli kabel przyłączeniowy do elektrod biernych 

jednorazowych wtyk 1 pinowy ?  

 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

 



 

 

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 3 poz. 18 

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia jednorazowych sterylnych sond 

argonowych FiAPC nie wymagających stosowania wielorazowego kabla przyłączeniowego? 

Jednocześnie informujemy iż sondy wielorazowe oraz jednorazowe do wielorazowych kabli 

przyłączeniowych przestały być produkowane 2-3 lata temu. 

               
Prosimy również o określenie wymaganego wypływu strumienia plazmy. 

 

Podpisał: 

        Wojciech Michalik 

Odp.: Zamawiający wymaga sond argonowych jednorazowych oraz wypływu strumienia plazmy A i B. 

 

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 9  poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu w 

jednorazowym pojemniku 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. 

Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku 

etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN i napisami w języku polskim. Pojemność 

650ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza, bez przeliczania ilości. 

 

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 9  poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu w 

jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. 

Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku 

etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN i napisami w języku polskim. Pojemność 

340ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 9  poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym mają się znajdować napisy 

w języku polskim.   



 

 

Odp.: Zgodnie z Rozdz. IV pkt. 18 SWZ. 

 

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 9  poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje, aby ze względu na długotrwały kontakt z błonami śluzowymi w okresie 

użytkowania sterylnej wody do nawilżania oraz ewentualne działanie niepożądane tlenku etylenu – 

oferowany system ze sterylną wodą był sterylizowany inną metodą niż tlenkiem etylenu? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.  

 

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 9  poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wody w pojemniku umożliwiającym jej stosowanie do 

momentu opróżnienia pojemnika bez oznaczenia minimalnego poziomu wody jaka powinna zostać na 

jego dnie, co eliminuje straty i jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 9  poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przyrządu do usuwania zszywek składający się ze 

szczęk, wykonanych z materiału 1Cr18Ni9Ti, antykorozyjnych i z rękojeści z tworzywa sztucznego  

z ABS. Produkt jednorazowego użytku, indywidualnie pakowany. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

    Podpisał: 

          DYREKTOR 

                 Wojciech Michalik 

 

 


