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 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
w PILE 

im. Stanisława Staszica 

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1 
  

Piła, 15 listopada 2019 roku 
 
NZP.IV– 240/50/19/ZO 
 
 

Z M I A N A    T R E Ś C I 

Zapytania ofertowego 
 

dotyczy: dotyczy zapytania ofertowego podhasłem „Naprawa autoklawu Getinge 2612 rok produkcji 
2002”. 

 
 
Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława  modyfikuje treść Zapytania Ofertowego: 
 
Pkt. 3.1 przyjmuje brzmienie:  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest interwencyjna naprawa autoklawu- sterylizatora firmy Getinge typ 

2612 EN ERK-2, rok produkcji 2002, dodatkowy przegląd oraz prace wynikające z bieżącej oceny w 
trakcie naprawy w Szpitalu Specjalistycznym Pile. 

 
Zał. nr 3 do zapytania ofertowego  
Umowa – projekt  
-  zmiana treści umowy  ( wzór umowy w załączeniu ). 
 
Zał. nr 2 do zapytania ofertowego  
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 
pkt. 2. 
było: 
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, posiadamy 

stosowne kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzone 

autoryzacją producenta do wykonania napraw będących przedmiotem niniejszego postępowania  

( zgodnie z  zaleceniami art. 90 Ustawy o Wyrobach Medycznych Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 

2017.02.03);  

jest: 

uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, posiadamy 

stosowne kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

pkt. 3. 

zostaje usunięty. 

 
 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
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