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DoĘczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,Zakup i dostawę
zestawu aparatów ultrasonograficznych w ramach projektu pn. ,,Doposażenie i
modernŁacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni
diagnostycznych współpracujących z SOR w ,,Szpitalu Powiatowym we Wrześni" Sp. z
o.o. w restrukturyzacji" "

Lp. Pytanie Odpowiedź
1. Dotycry: Poz. 1 Aparat USG

C zy zamawiaj ący dopu ś c i ap arat ultras ono gr aftc zny
renomowanego produc ęnta z pamięcią dynamiczną
dla trybu M-mode lub D-mode równą 360 s.?
Wymagany parametr na poziomie, który
przedstawiŁ Zamawiający nie ma praktycznego
zastosowania w procesie diagnostyki.

Zamaw iaj ący dopuszcza.

,, DoĘczy:Poz. I Aparat USG
C zy zamaw iaj ący dopuś c i apar at ultras ono gr aftc zny
renomowanego producęnta z regulacją głębokości
zaczynĄącą się od 2 cffi, ale z maksymalną
głębokością aż 55 cm? Pragniemy zaznaczyć, iż
obrazowanie w naszym aparacie i tak zaczyna się
od pierwszego centymetra, a kluczowe znaczenia
dla diagnostyki ma większa możliwość penetrac|i.

Zamawiający dopuszcza, ale
nie wymaga.

3. Dotyczy: Poz.l Aparat USG
C zy zamawiaj ący dopuś c i ap ar at ultras ono gr aftc zny
renomowanego producenta, który charakteryzuje
się frame rate dla trybu TDI na poziomie 315 klatek
na sekundę? Jest to poziom wystraczający do
zapewnienia wysokiego poziomu diagnostyki.

Zamaw iaj ąc y d opuszc za.

4. Do§czy: Poz. 1 Aparat USG
C zy zamawiaj ąc y dopu ś c i aparat ul tra s ono gr aftczny
renomowanego producenta o obrazowaniu
harmonicznym z8 pasmami częstotliwości?
Pragniemy zaznaczyć, iż jest to parametr
charakterystyczny dla jednego producenta_ i
uniemożliwia nam złożęnię ważnej oferty. Prosimy
jednocześnie o zmianę punktacji i przyznanie 10
pkt dla 8 _i więcej pasm częstotliwości
harmonicznych.

Zgodnie zSWZ.

5. Do§czy: Poz. t Aparat USG
C zy zamawiaj ąc y dopu ś c i aparat ultras ono gr aflczny
renomowanego produc enta z zakresem re gulowania
częstotliwości dla trybu PWD od 1.04-35.96 kHz?

Zgodnie zSWZ.
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Chcemy zaznaczyó, iż kluczowym dla trybu PWD
są osiągane prędkości. Mimo, żę nasza skala
częstotliwości jest mniejsza niZ Zamawiający
urymaga to osiąganę ptzez nasz aparat prędkości
znacząc o pr zekt ac zają P aństwa

6. DoĘczy: Poz.1, Aparat USG
C zy zamawiaj ący dopuś c i ap ar ń ultra s ono gr aftc zny
Ienomowanego producenta bez możliwości
jednoczesnego uzyskania dwóch spectrów
przepłyrł.u z dwóch bramek dopplerowskich tzw.
Dual Doppler? Chcemy zaznaczyć, iż parumetr ten
jest charakterystyczny dla serii aparatów Fujifilm
Arietta.

Zgodnie zSWZ.

7 Dotyczy: Poz.t Aparat USG
Czyzama,wiającydopuściaparatultrasonograftczny
renomowanego producenta bez mozliwości
korzystania z Dopplera Ciągłego na głowicach
liniowych i convex? Analizując specyfikację
załączoną przez zamawiającego widzimy, że i tak
wymagane są 2 głowice kadriologicznę dla których
Doppler Ciągły to kluczowa opcja diagnostyczna,
więc wymog, aby był on dostępny również na
głowicach convex i linia jedynie ogranicza
konkurencię i podnosi cenę zakupu aparatu.

Zgodnie zSWZ.

8. Do§czy: Poz. 1 Aparat USG
Czyzamawiającydopuściaparutultrasonograftczny
renomowanego producenta o liczbie wiązek
tworzących obrazowanie typu Compound równej 7?
Taki parametr na rynku posiada jedynie Fujifilm.

Zgodnie zSWZ

9. DoĘczy: Poz. 1 Aparat USG
C zy zamawi aj ący dopu śc i ap ar at ul tra s ono gr aftc zny
renomowanego producęnta z Iż mapami koloru dla
trybu CD? W praktyce jest on sporadycznie
wykorzystyłvany przez użl,tkowników i oferowane
|ż mapjest w zupełności v,ystarczające.

Zamawiający dopuszcza.

10. DoĘ czy : P oz. 1 Aparat USG
C zy zamawial ący dopuś c i ap ar at ultras ono gr aftczny
fenomowanego producenta wyposazony w dysk
SSD dla systemu i archiwizacji danych o
pojemności 5I2 GB? Takie rozwiązanię znacząca
zwiększa komfort uzytkowania poprzez zwiększoną
szybkość transferu.danych na inne nośniki. Ponad
to jest to najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze
rozwiązanie, a rozwiązania oparte na technologii
HDD nie są juz populame i przestają być wspierane
przez innych producentów.

Zamawtający dopuszcza, ale
nie wymaga.
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11 Dotycry: Poz. 1 Aparat USG
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy
zamawiĄący będzie wymagał, aby dla komfortu i
unowocześnienia całego ultrasonogr afu , aparat był
wyposażony w dysk SSD o pojemności min.
1000GB dla systemu i archiwizacji danych.
Wspomniana pojemność i technologia zapewni
nowoczesność, innowacyjność i bezpieczeństwo
pracy na wielę lat.

Zamalviający dopusz cza, al,e

rrie wymaga.

12. Do§czy: Poz.l Aparat USG
C zy zamalviaj ąc y dopu śc i aparat ultrasono qraficzny
renomowanego producenta z możlirł,ością rvyboru
głorvic i mozlilł,ością przypisania poszczególnych
presetów z panelu dot,vkorł,ego. Chcenrv zaznaczrlc)
iż jest to rozrviązanie zdecydowanie szybsze i
bardziej komfbrlor,r,e. Dodatkorvo uźytkorł.nik
korzl,stając z naszego sprzętu tnoze skorzystac z 6
tzrv. Quick presetów (najczęściej uz}\Ą/ane preset,r,,)

i zmierrić głowicę oraz preset jednvnr prz.vciskienr.

Zamawiapcy dopuszcza^ ale
nie rv_vmaga.

13. Do§cą,: Poz.l Aparat USG
C zy zamawiaj ąc y dopuśc i aparat ultrasono grafi c zny
renomowanego producenta bez oprogramowania do
badań śródoperac"vjnl,ch? Po analizie specyfikacji i
tak znrawiający nie przeu,iduje takiego
zastosowania aparatu.

Zamawiaj ący dopuszcza.

14. Do§czy: Poz. 1Aparat USG
C. zy zamawi aj ąc,v d opu ś c i aparat u ltrasono grafi c z n,v

\\,)rpo s azonv lv głolł,i c ę szerok opasmową rł.,vk onaną
w technologii Single Crystal o zakresie
częstotliw,ości 1-7MI]z r,vl,konaną z 19ż elementórł,
o kącie skanor.vania 102 stopnie i 6 pasmaclr
obrazou,ania harnronicznego? Prosinry rólvniez o
usunięcie punktacji przy liczbie elementów z
polł,odu wl,konania naszej głow,icy w innej
tec hnol o gi i pozrł,alaj ąc ej uz.v skilł,ać bardzo rvy sok i
poziorn obrazowania mimo mniejszej ilości
elenentów. Dodatkowo prosimy o usunięcie
punktacji prz>, \\ymogu 8 pasm obrazow,ania
harmonicznego przy głorł.icy typu convex z racji. że
ten parametr ogranicza konkurencję i prornuje
producenta Fuiifilm.

Zgodnie zSWZ

DoĘczy: Poz. l Aparat USG
Czy zmawiaj ący dopuśc i apar at ultrasono grafi czn,v
renomowanego producenta w-},posażony rł, głowicę
liniową szerokopasmo\Ą-ą o zakresie częstotliwości
3-14N4Hz wykonaną z256 elementów o szerokości

Zgodnie z SWZ.

Ministerstwo
Zdrowia
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pola skanowania 50mm i 7 pasmach częstotliwości
obrazowania harmonicznego? Prosimy również o
usunięcie punktacji przy obu parametrach z rucji
promowania j edne go producenta.

Zgodnie zSWZ.16. Dotyczy: Poz.'l, Aparat USG
Czy zmavłiaj ący dopuśc i apar at ultrasono gr aftczny
renomowanego producenta wyposażony w głowicę
liniową szerokopasmową wykonaną w technologii
Single Crystal o zakresię częstotliwości Z-I4MHz
wykonaną z 256 elementów o szerokości pola
skanowania 50mm i 7 pasmach częstotliwości
obrazowania harmonicznego? Prosimy również o
usunięcie punktacji przy obu parametrach z racji
promowania j ednego producenta.
Dotyczy: Poz.l Aparat USG
C zy zamawiaj ąc y dopuś c i aparat ultras ono gr aftczny
renomowanego producenta wyposażony w głowicę
endokawitarną szerokopasmową o zakresie
częstotliwości 2-IlWtIz, wykonaną z l28
elementów, o kącie skanowania 210 stopni i o 6
pasmach częstotliwości obrazowania
harmonicznego? Prosimy również o usunięcie
punktacji ze wszystkich parametrów dotyczących
głowicy endokawitarnej z racji promowania
iednego producenta.

Zgodnie z SWZ.17.

18. DoĘcry: Poz.1, Aparat USG
Czyzamawiającydopuściaparatultrasonograftczny
renomowanego producenta wyposńony w głowicę
endokawitarną szerokopasmową o zakresie
częstotliwości 2-IIMHz, wykonaną ze I92
elementów, o kącie skanowania 2I0 stopni?
Prosimy również o usunięcie punktacji zę
wszystkich parametrów do§czących głowicy
endokawitarnej z racji promowania jednego
producenta.

Zgodnie zSWZ.

19. DoĘczy: Poz.1, Aparat USG
Czyzamawiającydopuściaparatultrasonograftczny
renomowanego producenta wyposńony w głowicę
kardiologiczną, szerokopasmową wykonaną w
technologii Single Crystal z zahęsie pracy 1-5

MHz, wykonaną z 80 elementów i kącie
"§kanowańia 90 stophi? Sańa liczba elementów z
który* wykonana jest głowica _r,rie ma _z7taczenig
przy i akości obrazowania.

Zgodnie zSWZ

Deportoment Ocsny lnwestycji
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20 Do§czy: Poz. 1 Aparat USG
Czy zamawiaj ący dopuści aparat ultrasono grafi czny
renomowanego producenta wyposażony w głow-icę
kardiologiczną, szerokopasmow-ą o zakresie pracy
3-8 MHz" lvykonaną z 96 eletnentów i kącie
skanorł,ania 90 stopni'? Sama liczba elenlentów z
ktorych rvykonana jest głowica nie ma znaczenie
prz_v jakości obrazor,ł,ania.

Zgodnte zSWZ.

Zgodnie zSWZ.
Zamawiającv planuje
rozbudorvę aparatu w
przvszłości.

21. Do§czy: Poz. 1Aparat USG
Czy zatnarviający dopuści aparat ultrasonograflczny
renomowanego producenta bęz możlirł,ości
rozbudolły o głowicę rektalną dwupłaczyznorvą?
Analizując spec1,,fikację przedstarł,ioną przęz
zamawiającego clrarakterystyka aparatu USG nie
przerł,iduj e rł,społprac1, ze \Ąrspomnianą głorł,i c a.

),, Do§czy: Poz. 1 Aparat USG
Zrvracamy się z prośbą o rłl,kreślenie palametru
dotyczącego rozbudorvy o głolvicę śródoperacvjną
laparoskopową. Wymogi przedstarł,ione przez
zamawiające_eo nie pasują do rvykorz_vstania tej
głorł,icy w praktyce, a jed1,,nie ograniczają
konkurencję i podnoszą rvartość zakupu
ultrasonografu.

Zgodnie z SWZ

,1 Do§,czy: Poz.I Aparat USG
Zlvracamy się z prośbą o rvykreślerrie parametru
dotl,czącego rozbudowy o głorvicę elektroniczną.
radialną. Wymogi przedstawione przez
zarrrarł,iajacego nie pasują do lłl,korzvstania tej

głorvicy w prakt.vce. a jedynie ograniczają
konkurencję i podrroszą lvarlość zakupu
ultrasonografu.

Zgodnie zSWZ

24. DoĘczy: Poz. l Aparat USG
Zwracamy się z prośbą o doprecl,zorvanie czy
zamawiający bedzie uymagał, aby aparat USG bl,ł
\łJlposazony lv automatyczne pomiary BPD" HC.
FL, AC i NT? Po analizie specyfikacjt załączonej
przez zamaw,iającego, uwazamy iż jest to \Ąjazny

aspekt dla Państwa i pomoże ponieść jakość oraz
szybkość badari. Pragniemy równiez zaznaczyć. iż
jest to podstarł,owe oprogramow,anie do badań
połozniczych. które zamawiaj ący wymaga lł, inn,vclr
punktach specl,fikaci i.

Zanawiając_v dopuszcza, alę
nie lrvmaga.

25" Do§czy: Poz.l Aparat USG
Z racji dużego nastawienia na badania
kardiologiczne zwlacamy się z pytaniern cz),
zamaw,iający będzie ił_t,magał. ab_v aparat był

Zamawtający dopuszcza, ale
nie wymaga.

Ęffi*a.,.. _-.,.
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wyposażony w najnowocześniejsze
oprogramowanie wykorzysĘące wsparcie
sztucznej inteligencji sŁażące do wykonywania w
sposób w pełni ańomatyczny pomiarów mięśnia
sercowego w trybach 2D, M-mode, PW, CW oraz
Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez
zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę
skurczu oraz rozkllrczu? Opisane oprogramowanie
ma w sposób automaĘczny wykrywać przekroj
anatomiczny serca i rvybierać właściwy pomiar dla
danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B
(LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs,
LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C l
AZC): LA Volume, LV Volume wraz z
wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M:
IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao
Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich
(CWPW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV,
PR, dla Dopplera tkankowego E', A', S'.
Wspomniane oprogramowanie będzie dużym
wsparciem dla pracowników SOR-u i znacząco
przyśpieszy badanie co jest niezwykle ważnym
aspektem na Szpitalnym Oddztale Ratunkow n.

Zamawtający dopuszcza. ale
nie rłymaga.

26. Do§czy: Poz. 1Aparat USG
Analizując specyfikację przedstalvioną ptzez
zamarł,iającego rvidząc opcję rozbudowy o

elastografię t-ali poprzecznej (Shear Wave)
zwracamy się z pytaniem czy zarnarviająci, będzie
w_vmagał, aby aparat posiadał opcję rozbudorły o
nowoczesną aplikację do automatycznego
wyliczania indeksu rł,ątrobowo-nerkorvego do
ilościorł,ei oceny stłuszczenia rł,ątroby poprzez
porólł,nanie echogeniczności miąższu rł,atroby z
korą nerki (aparat rv sposób autonratl,cznv dokonuje
analizy obrazu i rvstalvia markery pomiarowe rł,

strukturę rvątrob,v oraz nerki) oraz o aplikację
dedykorł,aną do analtzry stopnia stłuszczenia
rłątroby netodą ponriaru aterruacji l'ali
ultradźwiękorł,ej i pomiaru stopnia stłuszczenia
wątroby poprzez andrizę stopnia rozproszenia
wstecznego fali ultradzwiękov,ej przechodzącej
przez obszar badanej tkanki z lł1,liczeniem frakcji
tłuszczowej? Jest to narzędzie, które często
wl,korzystuje się wraz z elastografią typu Shear
Wave.
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Do§czy: Poz.'l Aparat USG
Zwracamy się z pytaniem czy zamawiĄący
przewiduje opcję rozbudowy o fabrycznie
wbudowane zasilanie bateryjne min. 6900mAh z
min. 40 min pracy? Wspomniany parametr z
naszego doświadczenia jest kluczowy dla sprawnej
pracy na Szpitalny ch Oddzińach Ratunkowych,

Zamaw,iający wymaga
rł,budowanego zasilania
bateryjnego pozwalającego
na minimum 60 min pracy
bez zasilania sieciowego, bez
względu na pojemność
akunlulatora \Ą ) razolleso \\

lmAhl.
28. Do§czy: Poz.l Aparat USG

Czy zmarł,iający będzie rv.vmagał. aby aparat
ultrasonograficzn1, był wyposazon) \Ą

oprogramor,vanie do automatl,cznej detekcji
nerwów-, kości. mięśni i naczyń krrviorrośnych rv
czasie rzeczyrł-isĘ,nr? Każda struktura jest
obrysowana ded_vkowanym kolorem. .Iest to
oprogramow-anie" które na oddziałach tl,pu SOR
jest niezr.łykle duzl,m wsparciem dla lvszystkich
lekarzy i ratorł-nikórv.

Zamarvialący dopuszcza, ale
nie rvymaga.

"ęi,&
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