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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu oraz materiałów medycznych jednorazowego i 

wielorazowego użytku do zabiegów endoskopowych i neurochirurgicznych, nr sprawy 

NZZ/28/P/20. 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Przedmiot 

Zamówienia/Szczegółowy Formularz Cenowy”, grupa 11, tabela, kolumna nr 5 „Wymagana ilość na 24 

miesiące”, skreśla się zapis: „40 000 szt.” i w to miejsce wprowadza się następujący zapis: „4 000 szt.” 

 
Grupa 11 – Szczypce biopsyjne   CPV: 33169000-2 
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Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku 
;długość robocza 160  i 240 cm, średnica szczęk 
1,8 mm; 2,2 mm; 2,4 mm; 2,8 mm. Łyżeczki z 
podwójnymi otworami w szczękach ,oraz z 
ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu 
szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji 
stycznych z systemem cięgieł umożliwiających 
otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; 
sztywny odcinek dystalny zapewnia możliwość 
łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków 
kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec 
pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności 
od długości narzędzia posiada inny kolor. 
Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są 
substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału 
biopsyjnego. szczypce wyposażone są w system 
trzech markerów określających położenie 
narzędzia wewnątrz endoskopu  i sygnalizujących 
zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału  
roboczego z igłą i bez igły , trzy rozmiary łyżeczek 
biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz 
pogłębione), współpracujące z kanałem 
roboczym od 2,0 mm do 3,3 mm. 

  30 szt. 4 000 szt.      


