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Wadowice, dnia 28.11.2024r. 

Znak: ZP.26.1.44.2024.4 

 

Informacja o modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym 

pn. „Dostawa wyrobów do diagnostyki dla ZZOZ w Wadowicach”  

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 

Wadowice modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczącej postępowania przetargowego 

pn. „Dostawa wyrobów do diagnostyki dla ZZOZ w Wadowicach” Załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu 

zamówienia” Pakiet nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie. Zmiany zaznaczono na czerwono. 

  

Pakiet nr 1 

L.p. Nazwa  asortymentu J.m. Ilość 

1 

Paski do pomiaru stężenia glukozy we krwi u dzieci i u osób dorosłych, kompatybilne 

z glukometrami (parametry graniczne glukometrów, pasków i roztw. kontrolnych w 

załączeniu).Paski pakowane po max 50 szt.w opakowaniu jednostkowym. Dopuszcza 

się w 1 op. zbiorczym więcej niż jedno opakowanie jednostkowe po 50szt. 

szt. 170 000 

2 
Płyny kontrolne o 3 różnych poziomach glukozy (niski, normalny i wysoki), 

kompatybilne z paskami i glukometrami. 
op. 500 

3 
Paski testowe do mierzenia poziomu glukozy i ciał  

Ketonowych w moczu, pakowane po 50szt. 
op. 20 

 

Uwaga!!!  

Dostawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego na czas trwania umowy w : 

− 55 sztuk glukometrów kompatybilnych z paskami i płynami kontrolnymi z p.1 i 2 zasilanych bateriami, 

− 5 szt. glukometrów kompatybilnych z paskami i płynami kontrolnymi z p.1 i 2 z ładowarką. 

Po zakończeniu umowy i wykorzystaniu przez Zamawiającego całego zapasu pasków - odbiór glukometrów po 

zgłoszeniu przez Zamawiającego na koszt Dostawcy w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia 

 

I. WYMAGANIA DODATKOWE: 

Parametry graniczne dotyczące glukometru, pasków testowych i płynów kontrolnych do pomiaru 

poziomu glukozy w próbce krwi u osób dorosłych i dzieci. 

1. Pomiar metodą biosensoryczną, enzymatyczną, (wymagany enzym na pasku testowym : GOD). 

2. Zamawiający wymaga prezentacji wyniku w mg/dl oraz w mmol/l (możliwość przełączenia jednostek pomiaru za 

pomocą przycisku). 

3. Minimalny zakres temperatury przechowywania pasków, w którym zachowują one swoje właściwości od 4ºC do 

36ºC. 

4. Nanoszenie krwi na pasek testowy metodą zasysania próbki do kapilary, kapilara zasysająca znajduje się na 
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czubku części paska testowego, który wystaje poza obręb glukometru. 

5. Usuwanie bezdotykowe paska po wykonaniu pomiaru ( automatyczny wyrzut paska). 

6. Minimalny zakres hematokrytu: 30% - 55%. 

7. Sprawdzanie działania glukometru za pomocą 3 płynów kontrolnych zawierających niskie, normalne  

i wysokie stężenia glukozy, gwarantujące możliwość kontroli glukometru przy hipoglikemii, hiperglikemii, oraz 

prawidłowej glikemii pacjenta. 

Stabilność płynów kontrolnych, minimum 6 miesięcy po otwarciu opakowania. 

8. Paski testowe: stabilność minimum 6 miesięcy po otwarciu opakowania jednostkowego. Zamawiający wymaga 

refundacji pasków dla pacjentów indywidualnych. Opakowanie jednostkowe pasków – tuba po max 50 sztuk. 

Dopuszcza się opakowanie zbiorcze zawierające więcej niż jedno opakowanie jednostkowe. 

9. Paski testowe pasujące do min. 2 rodzajów glukometrów (w tym jeden z glukometrów zasilany bateriami,  

a drugi z ładowarką), co zostało zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych lub zostało wysłane 

powiadomienie do URWM. 

10. Zamawiający wymaga, aby w instrukcji obsługi glukometrów i pasków testowych znajdowała się informacja, w 

jakich stanach chorobowych pacjenta wyniki pomiaru mogą być niedokładne, niemożliwe lub obarczone błędem. 

Zapewnienie serwisu przez cały okres trwania umowy.  

11. Serwis w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu, zapewnienie wymiany 

na nowy sprawny sprzęt. 

12. Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi glukometrów w terminie 5 dni od dnia 

dostawy glukometrów.  15 dni od daty zawarcia umowy. 

13. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE – dotyczy glukometrów i pasków testowych. 

14. Wymagamy dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi i opisu glukometru, pasków testowych oraz płynów 

kontrolnych w języku polskim. 

15. Dostarczenie wraz z ofertą Certyfikatu z normy ISO 15197:2015 wystawionego przez Jednostkę notyfikowaną w 

języku polskim lub w oryginale wraz z tłumaczeniem. 

 

 Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem 

www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania do dnia 02.12.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 02.12.2024r. 

godz 10:30. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.12.2024r. 

 
 
 
 

Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach 
ds. Infrastruktury i Logistyki 

 
mgr inż. Tomasz Matera 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice  

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

1 x a/a. 
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