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Dotyczyi Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa
odczynnik6w do oznaczeri laboratoryinych wrazz dzierLawq sprzQtu"'

Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiei odpowiada na poniZsze pytanie:

Dotyczy pakiet nr 2 -analitYka:

W celu ograniczenia ilosci pytafi zwiqzanych z 162norodnosciE konstrukcyjnq analizator6w nasze p)'tanie

brzmi: Czy ZamawiajEcy dopusci analizator spetniajEcy wym
Analizator hybrydolvylmodut do analizy pask6w i modul do analizy osadu stanowie ieden analizator

Metoda pomiaru - cltometria przept,'wowa z ogniskowaniem hydrodynamicznym ' 
cyfrowa analiza obrazu

mikroskopowego z dokumentacjE fotografi cznq

llo56 wykonanych zdjgi z ka2dei pr6bki - 650

Analizator z automatycznym podajnikiem na co naimniei 50 pr6bek

Mo2liwo6c podlqcr"ni, poaulrit , i ,wiQkszenie pojemnoSci zaladunkowej do 270 pr6bek

WydajnoS6inalizatora - nie mniejsza nii 120 test6w /h dla badania osadu i paska

Micz aspirowany bezpoSrednio bez wstQpnego przygotowania (odwirowania)

Mocz aspirowany bezpo6rednio z prob6wki Bez przelewaniado specialnych dodatkourych kuwet'

Objeto5i aspirowanego moczu (pasek+osad) nie wiqksza ni2 3 ml

Pornia. pui"."tr6w-* oparciu o metody fotometryczne i refraktometryczne ( do pomiaru ciq2aru

wlaSciwego moczu).
Fizyczny pomiar barwy i Przejrzysto6ci pr6bki - turbidymeTia..
Mf,.ror," pu..."try fizyiochemiczne (f+1 :pH, glukoza, bialko, krew' urobilinogen' bilirubina' ketony'

urotyny, f"uf.o.yty, kwas askorbinowy,-mitroalbumina, wapri, kreatynina' ciq2ar wla5ciwy' kolor moczu'

przeirzystoS6 moczu.
iojemno6i zaladunkowa analizatora na paski - 200 pask6w iednorazowo
MozliwoSt dokladania pask6w bez przerywania pracy analizatora

Kontrola badania fizykochemicznego przy pomocy wielorazowego-paska kalibracyjnego

iystem analityczny, odczynniki i miterialy zu2ywalne pochodz4.od- jednego producenta

Wyniki badania osadu moczu podawane w ul lub w polu widzenia (HPF)

tlosciowa analiza 12 element6w morfotycznych morfotycznych w osadzie

MozliwoS6 manualnego wprowadzania zmian w ocenie element6w morfotycznych

Mo2liwo(d ostateczneil waiidacli wynik6w badania moczu przed wyslaniem do LIS'

Oddzielna pozycja na pr6bkq CIT0 w analizatorze
Wbudowany czltnik kod6w paskowych
W"*neff^l pirniqC wynik6w -nie mniejsza ni2 100 000 agania z zalqczonego pliku?

Odp. Zamawiaiqcy nie doPuszcza'
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