WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WE WROCLAWIU

51-124 Wroctaw, ul. H. Kamienskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ-8/ 152 /2020 Wroclaw, dnia 30.03.2020 1.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCOW

Dyrektor Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73 a zgodnie z art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik
Zamawiajacego przekazuje tre$¢ zapytan oraz wyjasnienia do postgpowania pn.: ,,Dostawa wyrobéw medycznych
Jednorazowego uiytku stosowanych w Pracowni Naczyr Obwodowych”

Pytanie nr 1 — dotyczy pakietu nr 53
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy wymaga Y -konektora zakrecanego (wg. rys. nr 1), Y-konektora typu
Push-Click (wg. rys. nr 2) czy Y-konnektora Push-Click z facznikiem i kranikiem tréjdroznym (wg. rys. nr 3)?

Rys. 1 Rys. 2



Rys. 3

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga zaoferowania Y-konektora zakrecanego (wg. rys. nr 1).

Pytanie nr 2 — dotyczy pakietu nr 39

Czy w Pakiecie nr 39 (prowadniki hydrofilne nitinolowe) , Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty z prowadnikami z
nitinolu z pokryciem hydrofilnym , o $rednicach 0,018”, 0,025”, 0,032 i 0,035” i dtugosciach 150, 1801260 cm ,
o diugosci Scigtej koficowki 3 cm, ksztatcie atraumatycznej koficéwki: prosta i zagigta 45 stopni, rdzeri nitinolowy
zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawatka, z kontrolg trakcji 1:1, odporny na odksztalcenia i na
zalamanie struktury podiuznej, trwata powtoka hydrofilna, atraumatyczna, migkka korncéwka, z pamiecig ksztattu
dostepne w wersji sztywnosci shaftu sztywny (STIFF) i standard, dostgpne w opcji z ksztattowalng koncéwka oraz
dostgpny prowadnik typu STFF z dwoma koficéwkami roboczymi, jedna zagigta standard i druga prosta typu soft?
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Zgoda Zamawiajgcego umozliwi naszej firmie na przystapienie do przetargu i zaoferowanie wyrobéw najwyzszej
jakosci

Odpowieds:
Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 39 prowadnikéw hydrofilnych nitinolowych o powyiszych
parametrach. Pozostate parametry zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie nr 3 — dotyczy pakietu nr 4

Czy w Pakiecie Nr 4 Zamawiajacy dopusci stenty wspdtpracujace z koszulkg 6 Fr (pozostate parametry bez
zmian) ?

Odpowied?:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 stenty wspélpracujgce z koszulkq 6 Fr. Pozostale parametry
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Pytanie nr 4 — dotyczy pakietu nr 73
Czy w Pakiecie Nr 73 Zamawiajacy nie popelnit omytki pisarskiej, wymagajac srednicy systemu
wprowadzajacego stentu 67 F, zamiast 6-7 F ?

Odpowieds:
Zamawiajgcy informuje e poprawil omylke pisarskq w pakiecie nr 73 - Informacja nr 1 dla Wykonawcéw.
Powinno by¢: ,,srednica systemu 6-7F”,

Pytanie nr 5 — dotyczy pakietu nr 93

Czy w Pakiecie Nr 93 Zamawiajacy dopusci koszulki o diugosci 33cm (pozostate parametry bez zmian) ?
Odpowieds:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 93 koszulki o diugosci 33cm. Pozostate parametry zgodnie ze
Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Pytanie nr 6 — dotyczy pakietu nr 3

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na zaproponowanie stentu do tetnic szyjnych z mikrosiateczka
o dlugosci segmentu RX 25 cm? Pozostate parametry bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 stentu do tetnic szyjnych z mikrosiateczkq o dlugosci
segmentu RX 25 cm. Pozostate parametry zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie nr 7 — dotyczy pakietu nr 36

Czy w zadaniu 36 Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaproponowanie mikrocewnika hydrofilny superselektywnego
/ terapeutycznego o duzej §rednicy wewngtrznej - 0,022” dla 2.4 Fr ? Pozostale parametry bez zmian.
Odpowied?:

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 36 mikrocewnika hydrofilnego superselektywnego /
terapeutycznego o duiej srednicy wewnetrznej - 0,022” dla 2.4 Fr. Pozostate parametry zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie nr 8 — dotyczy pakietu nr 38
Czy w zadaniu 38 - partykuty do chemoembolizacji, Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaproponowanie wedtug
nastgpujacych parametréw:

. zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi
. moga by¢ obciagzane chemioterapeutykiem: irinotekan, doxorubicyna, darubicing i epirubicing
. Scisliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywotujace reakeji zapalne;

. precyzyjnie kalibrowane

. 3 wielkosci mikrosfer: 100 pm + 25 pm, 200 pm + 50 um, 400 pm + 50 pm

. pakowane w strzykawki a 20 ml

. strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej

. kod kolorystyczny dla poszczegélnych wielkosci mikrosfer

. termin uzycia 36 miesigcy

Odpowieds:



Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 38 partykut do chemoembolizacji o powyzszych parametrach.
Pozostate parametry zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie nr 9 — dotyczy pakietu nr 49
Czy w zadaniu 49 - mikrosfery embolizacyjne, Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaproponowanie wedtug
nastgpujacych parametréw:

. zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego

. scisliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywotujace reakcji zapalnej

. precyzyjnie kalibrowane

. wielkosci mikrosfer: 75 um + 30 pm; 200 pm + 75 pm; 400 pm + 75 pm;
600 um £ 75 pm; 800 pm =75 um; 1100 um + 75 um

. pakowane w strzykawki a 20 ml

. strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej

. kod kolorystyczny dla poszczeg6lnych wielkosci mikrosfer

. termin uzycia 36 miesiecy

Odpowieds:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 49 mikrosfer embolizacyjnych o powyiszych parametrach.
Pozostale parametry zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie nr 10 — dotyczy pakietu nr 2

Czy zamawiajacy w pakiecie nr 2 dopusci stent o dtugosciach 20 — 139 mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowieds:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 stentow o diugosciach 20 — 139 mm. Pozostate parametry
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamdéwienia.

Pytanie nr 11 — dotyczy pakietu nr 18

Czy zamawiajgcy w pakiecie nr 18, pozycja nrl dopusci prowadnik z rdzeniem ze stali 304v? Pozostate parametry
bez zmian.

Odpowieds:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 poz. 1 prowadniki 7 rdzeniem ze stali 304v. Pozostale
paramelry zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Powyzsze zmiany sq integralng czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i dotyczg wszystkich
Wykonawcdw, biorgcych udziat w w/w postepowaniu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oferte z uwzglednieniem
powyzszego.
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