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DoĘcry: przetargu nieograniczonego na ,rZakap i dostawę l rękawic jałowych i niejałowych"

Lp. Pytanie odpowiedź
1 Pakiet 1.

Prosimy Zmawiającego o dopuszazęnię rękawic nitrylowych
z warstwą antypoślizgową o strukturze skórki
pomarńczowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ, wg
naszej wiedzy zarrtawiający pracuje obecnie na takowych ,

bez zastrzężęń.

Zamawiający dopuszcza

ż. pakiet 4rpoz.Z.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczente rękawic y o
grubości na dłoni min.0,19 zamiast min.0,20mm). Pragniemy
zauwużyc, wartość 0,01mm ( jedna-setna milimetra) jest nie
o dczuwalna, spełniaj ą cą p ozo stałe parametry S IWZ.

Zamawtalący dopuszcza

J. Pakiet 5.
Prosimy Zmawiającego o dopuszczęnie rękawic z warstwą
antypoślizgową o strŃturzę skórki pomar anczowej, pozo stałe
parametry zgodne zSIWZ

Zamawlający dopuszcza

4 pakiet 4rpoz.4 . Prosimy Zamawiającego o wydzielenie rękawic
zpozycji 4 tj. rękawic ginekologicznych. Pragniemy zalwuĘc że
jest ich tylko 15 par, a ogfaniczato wzięcie udziału w
postepowaniu przetargowyn wielu dostawców renomowanych
producentów, a co będzie windowało cenę dla finalnego odbiorcy,
czyli szpitala. Wydzielenie rękawic ginekologicznych do pakietu
np.4 A, w dalszym ciągu umożliwi ich zakup w procedurze
przetargowei.

Zamawiaj ący nie wydzieli
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