Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	

	Parametry graniczne
	Warunek bezwzględnie konieczny
	Oferowane urządzenie spełnia 
TAK/NIE opisać *

	
	Zestaw holterowski wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby COZL.
	
	

	1. 
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia 
	Podać
	

	2. 
	Wyrób fabrycznie nowy z 2022/2023 roku 
	TAK, podać
	

	3. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Załączyć do dostawy przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	
	System holterowski EKG (oprogramowanie) – 1 szt.
	
	

	4. 
	Ocena zapisów 3-kanałowych
	TAK
	

	5. 
	Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców.
	TAK
	

	6. 
	Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE)
	TAK
	

	7. 
	Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów
	TAK
	

	8. 
	Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt
	TAK
	

	9. 
	Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T
	TAK
	

	10. 
	Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy.
	TAK
	

	11. 
	Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania
	TAK
	

	12. 
	Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu
	TAK
	

	13. 
	Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty
	TAK
	

	14. 
	Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu
	TAK
	

	15. 
	Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych  pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu
	TAK
	

	16. 
	Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady.
	TAK
	

	17. 
	Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty
	TAK
	

	18. 
	Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika
	TAK
	

	19. 
	Filtr migotania przedsionków:
-  automatyczne wykrywanie epizodów migotania przedsionków
- możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania 
- możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania i zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane 
- rozbudowana, szczegółowa analiza zapisu EKG 
-  możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami 
- możliwość szybkiej oceny zmian załamka P
	TAK
	

	20. 
	Możliwość analizy 24 godzinnego badania przy użyciu wykresu Poincare. Możliwość analizy i porównania grup pobudzeń przy użyciu funkcji złożenie.
	TAK
	

	21. 
	Analiza QT, QTc: Prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości.
	TAK
	

	22. 
	Możliwości rozbudowy systemu o:
- zaawansowane możliwości analiz QT, ST
- możliwość rozbudowy o analizę HRV 
- analizę alternansu załamka T z możliwością ustawienia parametrów analizy
- analizę bezdechu sennego z prezentacją krzywej oddechowej
- możliwość rozbudowy systemu o analizę późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości
- monitorowanie z podglądem w czasie rzeczywistym z telemetrycznych nadajników EKG
	TAK
	

	23. 
	System holterowski kompatybilny z  posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 7/8/10/11.
	TAK
	

	
	Rejestrator holterowski EKG –  2 szt. 
	
	

	24. 
	Przesyłanie badań za pomocą kabla USB i za pomocą czytnika kart SD
	TAK
	

	25. 
	Pamięć ≥ 4GB
	TAK
	

	26. 
	Nocny  zapis krzywej oddechowej
	TAK
	

	27. 
	Zapis pozycji pacjenta
	TAK
	

	28. 
	Złącze HDMI dla ograniczenia artefaktów
	TAK
	

	29. 
	Zapis 3 lub 12 kanałowego EKG (automatycznie przełączany w zależności od użytego kabla pacjenta )
	TAK
	

	30. 
	Dostępne 3, 4 lub 7 elektrodowy kable dla 3 kanałowego EKG
	TAK
	

	31. 
	10 elektrodowy kabel dla 12 kanałowego EKG
	TAK
	

	32. 
	Podgląd EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie na wbudowanym ekranie LCD
	TAK
	

	33. 
	Co najmniej 16 bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego w zakresie częstotliwości pomiędzy 0.05 do 150 Hz.
	TAK
	

	34. 
	Zapis minimum do 5 dni.
	TAK
	

	35. 
	Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora  AAA.
	TAK
	

	36. 
	Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera
	TAK
	

	
	Wyposażenie dodatkowe
	
	

	37. 
	1 szt. ładowarki do akumulatorów AAA z możliwością ładowania od 1 do 4 akumulatorów jednocześnie.
	TAK
	

	38. 
	Do każdego rejestratora 2 szt. akumulatorów AAA.
	TAK
	

	
	Inne
	
	

	39. 
	Gwarancja producenta na oferowany system min. 24 miesięcy.
	TAK, podać
	

	40. 
	Aparat podłączony do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami.
	TAK
	

	41. 
	Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE  oraz  inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974) . W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń.
	TAK
	

	42. 
	Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
	TAK
	

	43. 
	Autoryzowany Serwis Producenta (nazwa i adres).
	TAK, podać
	

	44. 
	Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi  przedmiotu zamówienia przeprowadzone w miejscu instalacji.
	TAK
	

	45. 
	W komplecie pełna Instrukcja Obsługi w języku polskim wraz instrukcją konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji (1 egzemplarz w formie papierowej oraz wersja elektroniczna).
	TAK
	

	46. 
	W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat  przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane raportem serwisowym lub kartą pracy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji wykonany przed jej upływem.
	TAK
	

	47. 
	Dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia.
	
TAK
	



*wypełnia wykonawca																	
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UWAGI:
1. Wskazane parametry jako „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty
2. Brak potwierdzenia jakiegoś parametru skutkuje odrzuceniem oferty
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszystkich dostępnych źródeł (zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu)
4. Oferowane urządzenia wraz z osprzętem muszą być kompletne i gotowe do użycia, bez konieczności dodatkowych zakupów przez Zamawiającego.


									
…………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
