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NZZ/27/P/20 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

drobnego oraz jednorazowego sprzętu medycznego. 
Wszyscy Wykonawcy 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018 r. 1986 z 

późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, 

Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień. 
 
 

 

Pytanie nr 1 – 

Dotyczy Grupa 5 

Poz. 1 Układ oddechowy 

Czy w ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych Zamawiający wymaga aby zaoferowane układy były wykonane z polimeru z 

jonami srebra, których właściwości wpływają na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez patogeny, w tym szczepy bakterii 

opornych na antybiotyki, grzyby, wirusy i pleśnie? Zakażenia szpitalne wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu, jak też powodują 

powikłania prowadzące często do niepełnosprawności, przez co zwiększają koszty leczenia. Dodatkowo narażają personel 

medyczny na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Natomiast dzięki ochronie przeciwdrobnoustrojowej z 

wykorzystaniem jonów srebra, która tworzy powłokę na produkcie, na której drobnoustroje nie są w stanie przetrwać, można 

zredukować liczbę drobnoustrojów nawet o 99,9% i działa ona nieprzerwanie przez cały przewidywany okres użytkowania 

produktu. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 2 – 

Dotyczy Grupa 5 

Poz. 1 Układ oddechowy 

Prosimy o dopuszczenie układu noworodkowego do terapii tlenowej wysokimi przepływami o następujących parametrach: 

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m 

- odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3 m 

- odcinek z zastawką bezpieczeństwa  

- dren doprowadzający gaz łączący zastawkę bezpieczeństwa z przepływomierzem 

- komora nawilżacza z pływakiem konwekcyjnym odpowiadającym za kontrolę  

  maksymalnego poziomu wody i zabezpieczającym przed przedostaniem się wody do  

  układu oddechowego w miejsce dwóch pływaków 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 3 – 

Dotyczy Grupa 5 

Poz. 2 i 3 Kaniula nosowa 

Prosimy o dopuszczenie kaniuli nosowej przystosowanej do stosowania z układem opisanym w pyt. 1 wykonanej z delikatnego dla 

skóry tworzywa niezaginającego i nieskręcającego się, z ultra miękkimi ramionami donosowymi wykonanymi z silikonu, w części 

przynosowej dodatkowa wypustka pozwalająca na aseptyczne dopasowanie do nozdrzy, dwie niezależnie zakładane pod nosem 

regulowane podkładki mocujące przyklejane do skóry za pomocą hipoalergicznej, silikonowej taśmy medycznej umożliwiają 

korektę położenia kaniuli oraz wyjęcie kaniuli z samej podkładki, pozbawiona lateksu, rozmiar kodowany kolorem.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4 – 

Dotyczy Grupa 5 

Poz. 4 Przylepiec 

Prosimy o dopuszczenie przylepca pozbawionego rzepu, niemniej spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 5 – 

do pakietu 5 poz 1 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego z pojedynczym podgrzewanym ramienim 

wdechowym do terapii wysokoprzepływowej, kompatybilny z systemem Fisher&Paykel Healthcare – MR850,  posiadający:  

-  spiralną grzałkę wewnątrz układu,   

- rękaw izolujący przepływ gazu od zmiennych warunków otoczenia, minimalizujacy skraplanie w układzie oddechowym,   

- obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu,   

- wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w 

strumieniu przepływających gazów,  

- obrotowe złącze do kaniul serii Optiflow Junior,  

- długość układu oddechowego: 175 cm,   

- przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min.  

W komplecie:  

- zastawka ciśnieniowa, blokada ciśnienia przy 40cmH2O  

- komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i 

wtórnego), w celu zapobiegania przepełnienia wody.   

Układ wraz z komorą stanowi komplet tj. znajduje się w jednym opakowaniu. Pakowany pojedynczo. Przeznaczony do użytku 

przez 7 dni. Opakowanie zbiorcza a’10 szt.   

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zaoferowania drenu doprowadzającego gaz o długości minimum 

30 cm. Dren może być załączony (zapakowany) w oddzielne opakowanie czyli nie musi wchodzić w skład układu oddechowego. 

Dren należy uwzględnić w wycenie całej pozycji lub dokonać wyceny w sposób przedstawiony w pytaniu numer 8. 

 

Pytanie nr 6 – 

do pakietu 5 poz 2 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do 

współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel. 

Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie 

stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, 

aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny 

złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem 

turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym 

nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego,   charakteryzujące się 

„kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka < 32 tyg., waga 

dziecka < 2kg. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną 

elastyczność nosków kaniuli. . Opakowanie zbiorcze a’20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem 

graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru.   

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 7 – 

do pakietu 5 poz 3 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Kaniula nosowa z przylepcem i rzepem do repozycji, do HFNC, przystosowana do 

współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią 

komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny 

dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. 

Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone 

przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych 

wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające 

pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego,   charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym 

podłączeniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg. Produkt 

zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność nosków 

kaniuli. Opakowanie zbiorcze a’20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu 

szybkiego wyboru właściwego rozmiaru.   

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie nr 8 – 

do pakietu 5 poz 1 

Prosimy zamawiającego o wyłączenie drenu doprowadzającego gazu o długości 31cm do osobnej pozycji nr 5 w pakiecie w ilości 

sztuk 50 pakowane w opakowanie zbiorcze po 10 szt z uwagi, że jest to niezależny produkt nie stanowiący elementu układu 

oddechowego.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza możliwość odrębnej wyceny drenów w ramach grupy 5.  

Należy w wydzielonej przez Wykonawcę pozycji zaoferować 50 sztuk drenów. 

 

 

Zamawiający 


