OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Urządzenia do pomiaru stężenia zapachowego wyrażonego w ou/m3 w trybie ciągłym wraz z oprogramowaniem do wizualizacji wyników pomiarów
Przedmiot zapytania ofertowego: 
Dostarczenie, montaż oraz roczny serwis urządzeń do pomiaru stężenia zapachowego wyrażonego w ou/m3 w trybie ciągłym oraz oprogramowania do wizualizacji wyników pomiarów
Wymagania techniczne:
· Zakres pomiarowy stężenia zapachowego: 0-1000 ou/m3.
· Wykonywanie pomiarów stężenia zapachowego w odstępie minimum co 10 minut.
· Urządzenie pomiarowe musi być dostosowane do pracy na zewnątrz i spełniać następujące warunki pracy:
· temperatura pracy: od -20oC do +50oC,
· wilgotność względna: 10-90%,
· ciśnienie atmosferyczne 1010 hPa +/-10%.
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje:
1. Dostarczenie przedmiotowych urządzeń w ilości 3 sztuk.
2. Instalacja przedmiotowych urządzeń na terenie Zakładu Utylizacyjnego we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.
3. Wykonywanie okresowych kalibracji/serwisu urządzenia przez okres 1 roku w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń.  
4. Dostęp do oprogramowania zbierającego i wizualizującego dane pomiarowe.
