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Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 3
Modyfikacja z dnia 24.04.2019
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I
	Zaawansowane symulatory do badań przezprzełykowych TEE bazujące na prawdziwych skanach z tomografii komputerowej – 4 szt.

	1
	W zestawie:

1. Fantom

2. Głowica TEE

3. Komputer

4. Panel symulujący pulpit echokardiografu z pokrętłami, przyciskami i trackballem.

5. Walizka transportowa
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	2
	Tryby obrazowania (minimum):

1. Doppler kolorowy 2D

2. Doppler kolorowy 3D

3. Obrazowanie trójwymiarowe sterowane analogicznie jak w aparatach ECHO
	TAK

TAK

TAK
	
	

	3
	Fantom człowieka (głowa i tors) z poprawnymi anatomicznie punktami orientacyjnymi.
	TAK
	
	

	4
	Wiernie odwzorowane narządy i struktury anatomiczne a także często spotykane artefakty
	TAK
	
	

	5
	Biblioteka przynajmniej 13-tu modeli serca, bazująca na prawdziwych zdjęciach z tomografii komputerowej. 

Dostępne przypadki (minimum): 

1. Serce prawidłowe i typowy przebieg przełyku. 

2. Serce prawidłowe i nietypowy przebieg przełyku, utrudniający orientację

3. Izolowany prolaps segmentu P2 zastawki mitralnej z ciężką falą zwrotną

4. Wypadanie obu płatków z wieloma strumieniami fal zwrotnych

5. Mechaniczna proteza mitralna z małym przeciekiem okołozastawkowym po stronie bocznej

6. Mechaniczna proteza mitralna z dużym przeciekiem okołozastawkowym po stronie przedniej

7 i  8. Masywna niedomykalność zastawki trójdzielnej (dwa różne przypadki)

9. Zwężenie zastawki mitralnej ze skrzepliną w uszku lewego przedsionka

10. Nieprawidłowy spływ prawej górnej żyły płucnej

11. PFO

12. PDA

13. Kardiomiopatia przerostowa zawężająca
	TAK/Opisać
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	6
	Funkcje i narzędzia:
1. Zatrzymania obrazu

2. Podgląd głębokości, pozycji i orientacji sondy

3. Korekta jasności i kontrastu obrazu

4. Możliwość umieszczania znaczników na obrazie lub możliwość określenia struktury anatomicznej po najechaniu na nią kursorem myszy. 
5. Wykonywanie pomiarów: pole, obwód, odległość.

6. Nagrywanie sekwencji z badania
	TAK

TAK
TAK

TAK/opisać
TAK

TAK
	
	

	7
	Zasilanie:

1.  230V 50Hz.

2. W zestawie UPS dostosowany do wymogów symulatora.
	TAK

TAK
	
	

	II.
	WARUNKI SZKOLENIA I OKRESU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Szkolenie wykonane przez producenta lub certyfikowanego przedstawiciela producenta

maksimum 14 osób – minimum 2 dni

Całkowity koszt przeprowadzenia szkoleń ponosi Wykonawca


	TAK
	
	

	2. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	Max =15 pkt zgodnie z rozdz. XIII SIWZ,

	3. 
	Okres bezpłatnej aktualizacji oprogramowania – minimum 24 m-ce 

od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	Max =15 pkt, zgodnie z rozdz. XIII SIWZ

	4. 
	Serwis gwarancyjny 
	Podać nazwę i adres firmy
	
	

	5. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	6. 
	Możliwość nieodpłatnego testowania kolejnych modeli wprowadzanych na rynek przez producenta 
	TAK/NIE

Podać okres
	
	TAK =10 pkt, zgodnie z rozdz. XIII SIWZ 

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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