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PO LITECH N I KA WARSZAWSKA

WYDzlAŁ ELEKTRYCZNYfio
lat Dostawa obciążenia aktywnego do wyposażenia nowego

laboratorium.

Nr sprawy WE.ZP .26L.9.2022

Warszawa, dnia 26 kwietnia2O22r

Postępowanie jest prowadzone w zwiqzku z łealizacjq płojekta ,,Mazowiecka plalforma technologii materiałowych i
sensorycznych ołaz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lolnictwie oraz systemach

autonomicznych" RPMA.01.01.00-14-e21420, współlinansowanego płzez l}nię Eułopejskq ze środków Europejskiego
Fu n du sał Ro zw oju Re gio nal nego.

Dotycry: Dostawa obciążenia aktywnego do wyposażenia nowego laboratorium.
Platforma zakupowa lDz 595212
Nr sprawy z WE.ZP .261.9.2022

Zamawiający - Politechnika Warszawska, Plac Politechniki ]., 00-661 Warszawa, działając na podstawie art. 135

ust. 6 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 19 września 20!9 r. Prawo zamówień publicznych (Dz' U' z202t r', poz.

tl29 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na postawione poniżej pytanie przez uczestnika
powyższego postępowania z dnia 26 kwietnia 2022 r. W związku z powyższym, zamawiający udziela

następujących wyjaśnień :

Pytanie 1: Szanowni Państwo, Proszę o udzielenie wyjaśnień do oPlSU PRZEDMloTU zAMÓWtEN|A. czy
Zamawiający dopuszcza tryb stałonapięciowy 0,1 - 1200V oraz możliwość rozszerzenia i pracy W trybie
master/slave do 384kW?

odpowiedź: Wyjaśnienie dotyczy Lp' A pozycja 5 oraz Lp. A pozycja Lt,7alącznik nr 8 opis przedmiotu

zamówienia. Zamawiający dopuszcza tryb stałonapięciowy 0,1 - 1200V oraz możliwość rozszerzenia

i pracy w trybie master/slave do 384kW.
Treść SWZ wymaga zmiany.
Bvło: Lp. A pozycja 5: Tryb stałonapięciowy: 0,01-1200 V;

Jest: Lp. A pozycja 5: zmiana treści na ,,Tryb stałonapięciowy 0,1 - 1200V;

Bvlo: Lp. A pozycja LL: Możliwość rozszerzenia i pracy w trybie master/slave do 600 kW;

Jest: Lp. A pozycja 11: zmiana treści na ,,Możliwość rozszerzenia i pracy w trybie master/slave do 384

KW";
Pytanie 2: Szanowni Państwo, Proszę o odpowiedź na pytanie do punktu B. Czy ze względu na brak dostępności

na rynku przewodów solarnych o przekroju !6mm2, Zamawiający dopuszcza zamiennie przewody o

przekroju 10mm2 + 6mm2, sumarycznie 16mm2?

odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennie przewody o przekroju 10mm2 + 6mm2, sumarycznie 16mm2

Treść SWZ bez zmian.

Wzwiązku ztym,Że niezachodzą przesłanki, októrych mowa W art't37 ust.4i6 wzwiązku zart. 90 ust.2 oraz

art. 135 ust' 3 ustawy Pzp termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.04.05.2022 r., godz. 09:00'
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