Załącznik nr 3.4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Do Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem aparatury specjalnej na potrzeby Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej.

Część 4: Homogenizator

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję (dla każdego urządzenia z zestawu):
Model/typ	
Producent/kraj 	
Rok produkcji (nie starszy niż 2024) ………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Moc silnika wejściowa/wyjściowa: przynajmniej 500W / 400W. Silnik bzszczotkowy.
	TAK, podać
	

	3. 
	Zakres objętości (H2O):co najmniej 0.001 - 2 l
	TAK, podać
	

	4. 
	Maks. lepkość cieczy: 5000 mPas
	TAK, podać
	

	5. 
	Zakres obrotów: co najmniej 3000 - 25000 rpm
	TAK, podać
	

	6. 
	Bezstopniowa regulacja prędkości oraz wskaźnik obrotów
	TAK
	

	7. 
	Poziom hałasu bez końcówki: max. 70 dB(A)
	TAK
	

	8. 
	Średnica wysięgnika: do 13 mm
	TAK
	

	9. 
	Długość wysięgnika: min. 160 mm
	TAK
	

	10. 
	Sposób pracy: wsadowa
	TAK
	

	11. 
	Programator czasowy ze wskaźnikiem typu LED.
	TAK
	

	12. 
	Wymiary (szer. × wys. × gł.): do 90 x 280 x 170 mm
	TAK, podać
	

	13. 
	Klasa ochrony wg DIN EN 60529: IP 30 lub równoważna
	TAK, podać
	

	14. 
	Statyw: z folią antypoślizgową. 
Średnica kolumny statywu: 16 mm, Obciążenie do 5 kg, wysokość: nie mniejsza niż 600 mm
	TAK, podać
	

	15. 
	Uchwyt do montażu naczynia z próbką
	TAK
	

	16. 
	Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem
	TAK
	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
6

