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Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania 258/2024/TP - I/DZP
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa laboratoryjnego miernika (pHmetr) z akcesoriami i roztworami na potrzeby realizacji zadania pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego - projekt badawczy” do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.

Wymagania i informacje Zamawiającego dla wszystkich Części:
1. Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiotowym Formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  

2. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r. 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.
4. Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn w tabeli opisu przedmiotu zamówienia, jasno wynikało jaka jest nazwa producenta, marka oraz model oferowanego sprzętu. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

5. Sposób wypełnienia rubryki „C”. 
a) Wykonawca ma obowiązek opisania oferowanych parametrów w taki sposób aby z oferty Wykonawcy jasno wynikało o jakich parametrach i rozwiązaniach Wykonawca zaproponował sprzęt.
b) UWAGA! Zamawiający zakazuje kopiowania opisu przedmiotu opisanego w kolumnie B do rubryki C w ramach oferowanych parametrów. Należy zwrócić uwagę, iż Zamawiający w niektórych przypadkach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza różne rozwiązania oraz możliwość złożenia oferty równoważnej.  Oferty złożone bez wskazania konkretnych parametrów oferowanego sprzętu, zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.
6. Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

7. Wykonawca wypełnia, podpisuje i składa w ramach oferty, tabelę Części do której składa ofertę.

8. UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki C. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

Miernik laboratoryjny (pHmetr) , szklana elektroda oraz roztwory: 
	LP.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferta Wykonawcy wraz z opisem oferowanych parametrów
	Oferowany sprzęt:

Nazwa producenta,  marka, model/Nazwa producenta i numer katalogowy oferowanych odczynników chemicznych
	J.m.
	Ilość

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Zakres

pH od -2,00 do 20,00 pH 

mV ±2000,0 

°C od -20,0 do 120,0°C 
	
	
	sztuka
	1

	
	Rozdzielczość

pH 0,01 

mV 1 

0,1°C
	
	
	
	

	
	Dokładność

±0,01 pH

±1 mV 

±0,4°C
	
	
	
	

	
	Kompensacja temperatury automatyczna lub ręczna (bez czujnika temperatury)
	
	
	
	

	
	Kalibracja pH

automatyczna kalibracja pH do 3 punktów

7 standardowych buforów
	
	
	
	

	
	Czujnik pH w komplecie MA917B/1 
	
	
	
	

	
	Czujnik temperatury w komplecie MA831R 
	
	
	
	

	
	Funkcja auto-off do wyboru 5, 10, 30, 60 min. lub wyłączony 
	
	
	
	

	
	Żywotność baterii 8 godzin 
	
	
	
	

	
	Wymiary ±230 x 160 x 95 mm 
	
	
	
	

	
	Waga ±0,9 kg
	
	
	
	

	
	Szklana elektroda pH (kompatybilna z miernikiem), wtyczka BNC, zakres: 0-14, dł. kabla: 1 m
	
	
	
	

	
	Roztwory buforowe: pH=4,01;7,01;10,01 (każdy o pojemności ±230 ml)
	
	
	
	

	
	Roztwór elektrolitu 3,5M KCl (pojemność ±230 ml)
	
	
	
	

	
	Roztwór do przechowywania elektrod (pojemność ±230 ml)
	
	
	
	

	
	Roztwór do czyszczenia elektrod (pojemność ±230 ml)
	
	
	
	

	2
	Gwarancja -  24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski
	
	
	
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim
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