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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCOW

Dyrektor Wojewddzkiego Szpitala  Specjalistycznego ~ we Wroctawiu  przy
ul. Kamienskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiajgcego przekazuje tresc
zapytan oraz wyjasnienia do postgpowania pn.:,,Dostawa wyrobéw medycznych
stosowanych w Pracowni Endoskopowej’: Szp/FZ-64/2019

Pytanie nr 1. Dot. Pakietu nr 2
Czy Zamawiajacy pozwoli ztozy¢ osobng oferte na pozycje 3, 5, 12, 22, 23.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objetym zapytaniem.

Pytanie nr 2. Dot. Pakietu nr 7
Czy Zamawiajgcy pozwoli ztozy¢ osobng ofertg na pozycje 1, 12, 13.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objetym zapytaniem.

Pytanie nr 3 Dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci: Poz. 2 Kleszcze biopsyjne o dtugosci 160cm. Poz. 1-2 Kleszcze
biopsyjne sterylizowane ETO. Poz. 4 Szczotka czyszczaca 0 dt. 230cm.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objetym zapytaniem.

Pytanie 4 Dotyczy warunkéw umowy § 5 ust 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:

,W przypadku zamdwienia przez Zamawiajgcego mniejszej ilosci przedmiotu umowy niz
okreslona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Odstepstwo nie bedzie
jednak wigksze niz 20% od wielkosci orientacyjnych podanych w zataczniku.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy w Zakresie objetym
zapytaniem.

Pytanie 5 Dotyczy warunkéw umowy § 7 ust 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:

W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym asortymencie, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzuje sie do jego zbadania i w przypadku
potwierdzenia rozbieznoéci, do uzupetnienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu
umowy na wolny od wad w ciggu 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadng.”
Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objetym
zapytaniem.

Pytanie 6 Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 1,2, 3 oraz ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokoéci kar umownych z 1% na 0,5%
oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy w Zzakresie objetym
zapytaniem.




Pytanie 7 Dotyczy warunkéw umowy § 9

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie nastepujacego zapisu:

+~Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zaméwien w przypadku zwtoki
w  ptatnosciach  (naleznosci  wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu
ptatnosci/wymagalnosci wskazanego na fakturze.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy w Zzakresie objetym
zapytaniem.

Pytanie 8 Dotyczy warunkéw umowy § 13 ust. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang istniejgcego zapisu na nastepujacy:

~Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig bez zgody
Zamawiajgcego. Zgody takiej nie mozna bezpodstawnie odmowic.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy w Zzakresie objetym
zapytaniem.

Pytanie nr 9 Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci w pakiecie nr 1, pozycja 2 litotryptor z maksymalng $rednica
narzedzia wprowadzang do kanatu roboczego endoskopu 3,6mm z zachowaniem
pozostatych parametrow?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie nr 1, pozycja 2 litotryptor z
maksymalna S$rednicg narzedzia wprowadzang do kanatu roboczego endoskopu
3,6mm z zachowaniem pozostafych parametréw.

Pytanie nr 10 _Dot. Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiajgcy dopusci w pakiecie nr 1, pozycja 7 proteze o $rednicy aplikatora 3,5mm
(10,5 Fr) z zachowaniem pozostatych parametréw?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie nr 1, pozycja 7 proteze o Srednicy
aplikatora 3,5mm (10,5 Fr) z zachowaniem pozostafych parametrow.

Pytanie nr 11 _Dot. Pakietu nr 1 poz. 12

Czy Zamawiajgcy dopusci w pakiecie nr 1, pozycja 12 zaoferowanie dodatkowo (do wyboru
podczas zamawiania) papilotomoéw przetadowanych prowadnicg o dtugosci 2700mm z prostg
koricowka?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza w pakiecie nr 1, pozycja 12 zaoferowanie
dodatkowo (do wyboru podczas zamawiania) papilotomoéw przetadowanych
prowadnica o diugosci 2700mm z prosta koncowka.

Pytanie nr 12 Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrow,
prowadnikéw do zabiegéw ERCP z koncdwka prostg dla rozmiaréw 0,021, 0,025, 0,035 oraz
koricOwka prostg i zagieta tylko dla rozmiaru 0,035.Pozostate parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie 3 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych
parametréw, prowadniki do zabiegéw ERCP z koncowka prosta dla rozmiaréw 0,021,
0,025, 0,035 oraz konncéwka prosia i zagieta tylko dla rozmiaru 0,035.Pozostate
parametry zgodnie z siwz.

Pytanie nr 13 Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 11, w migjsce pierwotnych parametréw,
balondéw czterostopniowych do ekstrakcji z cewnikiem 6.6Fr. Pozostate parametry zgodnie z
siwz.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie 3 w pozycji 11, w miejsce pierwotnych
parametrow, balony czterostopniowe do ekstrakcji z cewnikiem 6.6Fr. Pozostate
parametry zgodnie z siwz.




Pytanie nr 14 Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 18, w miejsce pierwotnych parametrow,
protez trzustkowych typu Zimmon, zestaw zawiera tylko: stent dobrany zgodnie z
zamowieniem oraz cewnik popychajacy stent; dt. stentu od 2 do 12 cm dla $rednicy 5 oraz dt.
4-12 cm dla srednicy 7Fr.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie 3 w pozycji 18, w miejsce pierwotnych
parametrow, protezy trzustkowe typu Zimmon, zestaw zawiera tylko: stent dobrany
zgodnie z zamdwieniem oraz cewnik popychajacy stent; di. stentu od 2 do 12 cm dla
Srednicy 5 oraz df. 4-12 cm dla Srednicy 7Fr.

Pytanie nr 15 Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 21, w miejsce pierwotnych parametrow,
igiet do biopsji histologicznej dla rozmiaru igty 20Ga $rednica narzedzia 7,95Fr, min kanat
roboczy 3,7mm. Pozostate parametry z godnie z siwz.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza w pakiecie 3 w pozycji 21, w miejsce pierwotnych
parametrow, igly do biopsji histologicznej dla rozmiaru igly 20Ga $rednica narzedzia
7,95Fr, min kanat roboczy 3,7mm. Pozostafe parametry z godnie z siwz.

Pytanie nr 16 Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 25, w miejsce pierwotnych parametréw,
szczotek cytologicznych do drég zotciowych o dt. 2,5cm na cewnik 6.6 i 8 Fr o dtugos¢
odpowiednio 185 i 200 cm. Pozostate parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie 3 w pozycji 25, w miejsce pierwotnych
parametrow, szczotki cytologiczne do drog zéfciowych o df. 2,5cm na cewnik 6.6 i 8 Fr
o diugosé odpowiednio 185 i 200 cm. Pozostate parametry zgodnie z siwz.

Pytanie nr 17 Dotyczy pakietu nr 2 poz 17.

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 17 petli do polipektomii z
mozliwoscig ciecia na zimno i na ciepto, jednorazowego uzytku, ktore sg wykonane ze
sztywnego plecionego drutu, ksztatt okragty-srednica otwartej petli 10, 15, 20, 25, 33mm
oraz hexagonal- 13, 27mm; dtugos¢ robocza 240 cm, $rednica ostonki 2.4 mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza w pakiecie nr 2 poz. 17 petle do polipektomii z
mozliwoscia ciecia na zimno i na ciepto, jednorazowego uzytku, ktore sa wykonane ze
sztywnego plecionego drutu, ksztatt okragly-srednica otwartej petli 10, 15, 20, 25,
33mm oraz hexagonal- 13, 27mm; dfugos¢ robocza 240 cm, $rednica ostonki 2.4 mm.

Powyzsze zmiany sa integralng czescig specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
dotyczg wszystkich Wykonawcdw, biorgcych udziat w w/w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ oferte z uwzglednieniem powyzszego.

Z UPOWA?




