[image: \\vdi-fs01.ue.poznan\Profiles$\47\Desktop\listowniki\1.jpg]
[image: \\vdi-fs01.ue.poznan\Profiles$\47\Desktop\listowniki\1.jpg]
Poznań, dnia 7 czerwca 2023 r.
K-292-4-741/2023

 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZP/021/23 na Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego 
i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) wpłynęły pytania (dotyczy części IX: „SPECTROFOTOMETR FT-IR”), na które Zamawiający niniejszym odpowiada.
Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z układem do przedmuchiwania komory próbek 
bez możliwości przedmuchiwania komory interferometru? Komora interferometru jest standardowo bezobsługowa i nie wymaga suszenia. Jest to opcja dodatkowa, płatna, do specjalnych zastosowań.
Odp. 1. Zamawiający dopuści spektrofotometr FT/IR z układem do przedmuchiwania komory próbek bez możliwości przedmuchiwania komory interferometru, pod warunkiem, spełniania przez oferowany spektrofotometr FT/IR wszystkich pozostałych wymagań 
i parametrów minimalnych wymienionych w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.
Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcji pomiarów kinetycznych 
i obrazowania przestrzennego? Są to funkcje płatne, dostarczane z wyposażeniem opcjonalnym, nie będącym w przedmiocie zamówienia. Obrazowanie przestrzenne jest wymagane i dostarczane z mikroskopem, nie będącym przedmiotem zamówienia.
Odp. 2. Zamawiający dopuści spektrofotometru FT/IR z oprogramowaniem nie posiadającym zaimplementowanej funkcji do realizacji pomiarów kinetycznych i obrazowania przestrzennego, 
pod warunkiem, spełniania przez oferowany spektrofotometr FT/IR z oprogramowaniem wszystkich pozostałych wymagań i parametrów minimalnych wymienionych w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.
Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisu i odczytu wyników w formatach JCAMP, ASCII, CSV? Dostarczane z aparatem oprogramowanie umożliwia pełną analizę 
i obróbkę danych. Dostępne są dodatkowe funkcje umożliwiające transfer danych 
i współpracę z innymi programami i urządzeniami.
Odp. 3. Zamawiający dopuści spektrofotometru FT/IR z oprogramowaniem z możliwością zapisu 
i odczytu wyników co najmniej w formatach JCAMP, ASCII, CSV, pod warunkiem, spełniania przez oferowane oprogramowanie wszystkich pozostałych wymagań i parametrów minimalnych wymienionych w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ. 
Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści przystawkę ATR innego producenta niż spektrofotometr? Czy wymagane jest zapisywanie obrazu z przystawki ATR wraz z widmem próbki?
Odp. 4. Zamawiający nie dopuszcza przystawki ATR innego producenta niż producenta oferowanego spektrofotometru FT-IR. Zapisywanie obrazu z przystawki wraz z widmem próbki jest wymagane. Oferowany spektrofotometr FT/IR musi spełniać wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.
Pyt. 5. Czy Zamawiający przedłuży wymagany termin dostawy sprzętu? W obecnej sytuacji międzynarodowej (zaburzenie łańcucha dostaw, następstwa pandemii, działania wojenne) terminy dostaw są zdecydowanie dłuższe niż podany w specyfikacji termin 98 dni.
Odp. 5. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z części IX SWZ (część IX: „SPECTROFOTOMETR FT-IR”). Z uwagi na przyznane środki 
z wydatkowaniem do końca br. przedmiot zamówienia z części IX Zamówienia musi 
być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r., jego odbiór z wystawieniem faktury musi nastąpić do 31.12.2023r. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie w części IX Zamówienia prawo odstąpienia od umowy w całości tej części, jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy termin 29.12.2023r. a odbiór z wystawieniem faktury przekroczy termin 31.12.2023r.  
Zamawiający dodaje zapis w załączniku nr 2 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” w §3 pkt 25
„Zamawiający zastrzega sobie w części IX Zamówienia prawo odstąpienia od umowy w całości tej części, jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy termin 29.12.2023r., a odbiór z wystawieniem faktury przekroczy termin 31.12.2023r.”
Pyt. 6. [bookmark: _GoBack]Czy Zamawiający obniża wysokość kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy, 
z proponowanych 0.5% na 0.2% za dzień zwłoki?
Odp. 6. Zamawiający obniża wysokość kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy, 
z proponowanych 0,5% na 0,2% za dzień zwłoki -  dotyczy wszystkich części Zamówienia.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że dokonuje zmiany zapisów w SWZ (terminu wykonania przedmiotu zamówienia z części IX: „Spectrofotometr FT-IR”), w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ, terminu wykonania przedmiotu zamówienia z części IX: „Spectrofotometr FT-IR” oraz wysokość kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy) oraz w formularzu specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/ oferowanego sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego (załącznik nr 3 do SWZ) w części IX „SPECTROFOTOMETR FT-IR” w opisie wymagań ogólnych w pkt 5 czas realizacji zamówienia z 98 dni na nieprzekraczalny termin do 29.12.2023 r. oraz w tabeli z opisem wymagania i parametry minimalne w wierszu nr 6 - „Inne” oraz w wierszu nr 7 - „Wyposażenie spektrofotometru” wymagania i parametry minimalne, jak podano poniżej.
	Lp.
	OPIS
	WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE

	1
	2
	3

	6. 
	Inne
	•
•
•
· system optyczny jednowiązkowy szczelnie zamknięty z rozdzielaczem beam splitter KBr/Ge z wbudowanym układem do przedmuchiwania komory interferometru oraz komory próbek i detektorów gazem suszącym;
•
•
•

	7. 
	Wyposażenie spektrofotometru
	Oprogramowanie do sterowania spektrofotometrem, monitorowania pracy przyrządu, wykonania pomiarów (w czasie rzeczywistym), analiz, itp. Oprogramowanie musi umożliwiać:
•
•
•
· wykonanie: pomiaru widm, pomiarów jakościowych i ilościowych, pomiarów kinetycznych z możliwością podglądu on-line wybranych pasm badanej próbki i analizą przestrzenną widm;
•
•
•
· zapis i odczyt danych co najmniej w formatach JCAMP, GRAMS, ASCII, CSV z możliwością ich przeniesienia/ eksportem do programów zewnętrznych tj. np. OMNIC Specta, GRAMS, Excel;
•
•
•
Pozostałe wyposażenie:
· Przystawka ATR jedno odbiciową o wysokiej przepustowości z kryształem diamentowym z możliwością podglądu powierzchni próbki w czasie pomiaru oraz zapisywania obrazu z przystawki wraz z widmem próbki, do pomiarów proszków, past, cieczy i próbek stałych.

•
•
•
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